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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 60601-2-16:1998/Cor.:1999-12.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 60601-2-16:1998/Cor.:1999-12.

ČSN EN 60601-2-16 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-16: Zvláštní požadavky na bezpečnost
hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů z dubna 1999 se opravuje takto:

Text odstavce Nahrazení předchozích norem se nahrazuje zněním:

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 601-2-16 (36 4800) ze září 1994.

Odstavec Upozornění na používání této normy v národní předmluvě se ruší.

V textu odstavce Změny proti předchozí normě v národní předmluvě se ruší druhá věta.

V textu odstavce Souvisící ČSN v národní předmluvě se ruší odkaz na ČSN EN 50072.

Na titulní straně evropské normy se v údaji o nahrazení vypouští:

„a EN 50072:1992“.

V předmluvě evropské normy se v textu druhého odstavce vypouští:

„a EN 50072:1992“.

Vypracování normy
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Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták



U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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