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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60601-2-27 ed. 2:2006 je českou verzí opravy EN 60601-2-27:2006/Cor.:2006-12. Překlad 
byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60601-2-27 ed. 2:2006 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 60601-2-27:2006/Cor.:2006-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as 
the official version. 

ČSN EN 60601-2-27 ed. 2 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-27: Zvláštní požadavky na 
bezpečnost a náležité vlastnosti elektrokardiografických monitorovacích přístrojů z listopadu 2006 se 
opravuje takto: 

Předmluva 

Nahrazuje se 6. věta takto: 

Přílohy ZA a ZZ doplnil CENELEC. 

Doplňuje se příloha ZA (viz druhá strana): 
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Příloha ZA (normativní) 

Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim příslušející evropské publikace 

Doplněk k příloze ZA EN 60601-1:1990/A2:1995: 

Publikace Rok Název EN/HD Rok 

IEC 60529 1989 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) EN 60529 1991 
 + oprava květen 1993 

IEC 60601-1 1988 Zdravotnické elektrické přístroje EN 60601-1 1990 
  Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost + oprava červenec 1994 
A1 1991  A1 1993 
   + oprava červenec 1994 
A2 1995 
+ oprava červen 1995  A2 1995 
– –  A13 1996 

IEC 60601-1-1 2000 Zdravotnické elektrické přístroje EN 60601-1-1 2001 
Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost – 
Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost 
zdravotnických elektrických systémů 

IEC 60601-1-2 2001 Zdravotnické elektrické přístroje EN 60601-1-2 2001 
Část 1-2: Všeobecné požadavky na bezpečnost – 
Skupinová norma: Elektromagnetická 
kompatibilita – Požadavky a zkoušky 

IEC 60601-1-4 1996 Zdravotnické elektrické přístroje EN 60601-1-4 1996 
A1 1999 Část 1-4: Všeobecné požadavky na bezpečnost – A1 1999
  Skupinová norma: Programovatelné 
  zdravotnické elektrické systémy 

IEC 60601-2-2 1998 Zdravotnické elektrické přístroje EN 60601-2-2 2000 
Část 2-2: Zvláštní požadavky na bezpečnost 
vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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