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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO 5725-1:1994/Cor.1:1998.

This corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO 5725-1:1994/Cor.1:1998.
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Tabulka 2 se nahradí následující tabulkou (převzatou z tabulky 1 ISO 5725-4):

Tabulka 2 - Hodnoty nejistoty A odhadu strannosti metody měření

Počet
laboratoří Hodnota A

γ = 1 γ = 2 γ = 5
p n = 2 n = 3 n = 4 n = 2 n = 3 n = 4 n = 2 n = 3 n = 4

5
10
15
20
25
30
35
40

0,62
0,44
0,36
0,31
0,28
0,25
0,23
0,22

0,51
0,36
0,29
0,25
0,23
0,21
0,19
0,18

0,44
0,31
0,25
0,22
0,20
0,18
0,17
0,15

0,82
0,58
0,47
0,41
0,37
0,33
0,31
0,29

0,80
0,57
0,46
0,40
0,36
0,33
0,30
0,28

0,79
0,56
0,46
0,40
0,35
0,32
0,30
0,28

0,87
0,61
0,50
0,43
0,39
0,35
0,33
0,31

0,86
0,61
0,50
0,43
0,39
0,35
0,33
0,31

0,86
0,61
0,50
0,43
0,39
0,35
0,33
0,31



U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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